
ge Speichel über ein Nährmedium lau­
fen. Nach Bebrütung in einem Brut­
schrank bei konstanter Temperatur 
kann nach Tagen die Bakterienmenge 
anhand von Referenztabellen bestimmt 
werden. Hierbei wird das Bild des 
Testmediums mit ähnlich aussehenden 
TestergebnISSen der Referenztabelle 
verglichen. So läßt sich die ungefähre 
Anzahl der Zielkeime bestimmten. Bei 
den Mutansstreptokokken wrrd die 
Selektivität des Nährbodens durch das 
Auflegen einer Bacitracintablette auf 
den Nährboden erreicht. Um diese 
Tablette entsteht ein Hemmhof, m dem 
entsprechend den Angaben des Her­
stellers nur noch Mutans-Streptokokken 
wachsen. Das visuelle Bild in diesem 
Hemmhofwird dann den Vergleichsbil­
dem zugeordnet und so die Anzahl der 
Mutans-Streptokokken ermittelt. Zuord­
nungen sind jeweils in Zehnerpotenzen 
möglich 

Für den Praktiker erweist sich dieses 
auf den ersten Bltck einfache Verfahren 
jedoch als schwierig zu beurteilen. Vor 
allem bei dem Dentokult SM Test ist es 
oft nicht möglich, eine genaue Zuord­
nung der Kolonien im Hemmhof zu den 
Vergleichsbildern zu treffen. Oft impo­
nieren große, die gesamte Platte über­
wuchernde Kolonien, während die oft 
sehr kleinen Kolonien, meist auch wie­
der unterschiedlich in ihrer Größe, sehr 
schlecht zu erkennen sind. So entsteht 
der Trugschluß, daß keine Mutans­
Streptokokken vorhanden sind. Eindeu­
tig ist dieser Test dann, wenn es nicht zu 
einer Ausbildung eines Hemmhofes 
kommt. In diesem Fall dominieren auf 
dem gesammten Nährmedium malao­
skopisch ähnliche Kolonien, die die 
Zuordnung leicht machen. Der Laktoba­
zillennachweis mit dem Dentocult ge­
staltet sich etwas einfacher, da bei die­
sem Nachweisverfahren die zur Beur­
teilung dienende Nährbodenfläche be­
deutend größer ist. Die zwangsläufig 
auftretende unterschiedliche Kolonie­
größe kann jedoch auch zu Fehlinter­
pretationen fuhren. 

Diese Ungenauigkeiten führen oft zu 
einem unbefriedigendem Ergebnis in 
der Diagnostik. Oft stimmt auch der 
milaobiologische Befund nicht mit dem 
klÜlischen überein. Eine Übereinstim­
mung der Bakterienzahlen mit genaue-

I	 Bei der Mikromethode bzw. dem Plattengußverfaluen 
wird nach Anlegen einer entsprechenden Verdünnungs­
reihe eine Menge von 25 Mikrolitem auf einem entspre­
chenden selektiven Nährboden ausgeluplt. und nach 
Bebrütung ausgezählt. 
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Abb. I: AusstrJch der breiten Ose beun 1. Strich 

Abb. 2: Die Folgestnche werden mit der Kante 
einer neuen Öse ausgeführt 

ren Auszählverfahren, so z. B. der Mikro­
methode oder dem Plattengußverfah­
ren zeigt zum Teil erhebliche Abwei­
chungen l . Der Autor suchte daher nach 
einem einfachen aber sicheren Nach­
weisverfahren, daß in der 
Praxis gut durchzuführen ist. 

täglichen 

Nach Newbrun (1984) sind 
Kariesaktivitätstest folgende 
rungen zu richten: 

an einen 
Anforde­

Er sollte von Hilfspersonal angewen­
det werden können 

2 er sollte reproduzierbar se~ 

3	 er sollte das Auftreten von Karies 
vorhersagen 

4 er sollte sowohl im Rahmen von Feld­
studien als auch in der Zahnarztpraxis 
eingesetzt werden können. 

Diese Bedingungen werden von dem 
im folgenden beschriebenen Nach­
weisverfahren erfüllt. 

Es basiert auf dem Prinzip, eine defi­
nierte Menge an Speichel auf einem 
weitgehend selektiv wirkenden Nähr­
boden durch eine besondere Ausstrich­
methode so zu verdünnen, daß Rück­
schlUSSe auf Ihren Gehalt an Dakterien 
möglich sind. Dazu müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 
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Abb. 3: Ausgewertetes 3-ÖSen-Strichverfahren 

Abb. 4: Mutansausstrich VOll Pat NI. 4 aus 
Tabelle I 

Abb. 5: Mutansausstrich von Patient Nr. 8 aus 
Tabelle I 

Verwendung eines selektiven Nähr­
boden für Laktobazillen und Mutans­
Streptokokken 

2 Verdünnung einer defmierten Flüs­
sigkeitsmenge mit einer geeigneten 
Ausstrichtechnik. 

Die zweite Forderung wird erfüllt durch 
den sog. 3-0sen-Strich. Dieses Nach­
weisverfahren wird in milaobiologi­
sehen Labors angewandt bei der Unter­
suchung von Blut oder Urin aufbestimm­
te Bakterienarten. Hierbei wird mit 
einer genormten 10 Mikroliter Öse eine 
Flüssigkeit auf einem Nährmedium in 
einer bestimmten Art und Weise, eben 
dem 3-Ösen-Strich ausgestrichen. Im 
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KARIOLOGIE 

Tabelle 1: Die Tabelle zeigt die Auswertung von 17 Speichelproben nach dem 3-Ösen-Strich. der Micromethode und dem Dentocult-System. Die Auswertung 
nach dem Dentocult-Sy&tem und der Micromethode erfolgte duxch Prof. Gehring. Die Ungenauigkeiten bei der Auswertung nach dem Dentocult-Svstem sind 
mit ungeschnltem Auge weitaus gYößer einzuschätzen. Weitere Erklärung siehe Text 

Lfd. Nr. Micromethode Strepto­
coccus mutans 

Dentocult SM 3-0sen-Strich Micro­
methode 
Lactobazillen 

Dentocult 
Lactobazillen 

3-Ösen-Strich 

I (M.L.) 8,0 x 1(j1 I 105 7,0 x IO~ )04 104 

2 (D.S.) 4,0 X 104 I 104 6,0 X 103 104 HP 
3 (R.M.) l,O x 101 I 105 4,0 x lOS 1()6 105 

4 (R.G.) 1,0 x 104 2 104 3,0 X 104 loS 104 

5 (M.S.) 3,0 x 101 3 104 1,0 X 104 103 104 

6 CE.S.) 8,0 x 104 2 105 8,0 X 103 106 104 

7 CC.S.) 1,0 X 105 2 105 4,0 X 101 106 104 

8 (S.B.) 9,6 x lOs 2-3 105 1,6 x 105 W 101 

9 (K.F.) 2,0 x 106 2-3 105 1,6 x 104 103 104 

10 (G.F.) 4,0 x 104 2-3 105 1,2 x 105 106 105 

11 (A.S.) 8,0 x W3 104 - 1()2 

12 (K.E.) 1,4 x 106 105 4,0 X 105 104 

13 (W.G.) 8,0 x lOS 1()6 2,0 x 104 104 

14 (U.M.) 6,4 x 104 105 8,0 X 104 104 

15 (P.H.) 4,4 x 104 105 4,0 x 1()2 10" 

16 (M.H.) 1,0 x lOS 1()6 4,0 x 104 104 

17 (M.}.) 8,0 x 104 105 3,0 X 104 104 

ersten Strich wird die Flüssigkeitsmen­
ge auf dem Nährmedium weiter ver­
dünnt. Hierbei wird die Öse gewech­
selt, und die Striche werden mit der 
Kante der Öse ausgeführt. Zwei der 
jeweils drei ausgeführten Striche die­
nen als Kontrollstrich. Die anfängliche 
Flüs.c;igkeitsmenge wird so 3mal fortlau­
fend verdünnt. Durch eine spezielle 
Anordnung der folgenden Verdün­
nungsstufen entsteht das charakteristi­
sche Blid des 3-Ösen-Striches. Die 
Keimverschleppung in die nächsten 
Verdünnungsstufen Ist abhängig von 
der Keimzahl in dem Ausgangsstrich. Je 
höher hier die Keimzahl, desto größer 
auch die Wahrscheinlichkeit der Ver­
schleppung von Kennen In die nächsten 
Verdünnungsstufen. Wachsen im Aus­
gangsstnch Keime, so beträgt die Keim­
zahllOJ. Wachsen in der ersten Verdün­
nungsstufe Keime, so beträgt die Keim­
zahl 104, in der zweiten Verdünnungs­
stufe beträgt die KeimzahllOs. Wachsen 
In der dritten und letzten Verdünnungs­
stufe noch Keime, so ist von einer Keim­
zahl von 106 auszugehen. Ebenso ist es 
möglich. Tendenzen anzugeben; so 1St 
es ein Unterschied ob die 2. Verdün­
nungstufe gerade erreicht wurde oder 
ob die Keimverschleppung in allen drei 

Kontrollstrichen biS fast an die dritte 
Verdünnungsstufe gereicht hat. Letzte­
res würde auf eine Keimzahl von größer 
als 5 mal 105, ersteres aufeine geringere 
Keimzahl deuten. 

Nach König wachsen auf einem durch 
Zusatz von Mannit und Bacitracm modi­
fizierten Streptokokkus Mitis Agar über­
wiegend Mutansstreptokokken. Auch 
Axelsson verwendet einen ähnlich mo­
difizierten Agar. Andererseits 1St si­
cherltch auch, wie Städtler und Sixl 
(1985) zeigten, mit elllem Wachstum 
anderer Streptokokkenarten. Insbeson, 
dere D- und G- Streptokokken, zu rech­
nen. Durch den Zusatz von Mannit sind 
Mutansstreptokokken makroskopisch 
durch die fehlende extrazelluläre Poly­
sacharidbildung nicht mehr von ande­
ren Streptokokkenarten zu unterschei­
den. Um dIe klinische Relevanz einer 

2	 rur dIe DurchfUhrung der m.krob,ologlSChen Unlelsu­
chuhgen deI Spelchelplobe danke ich Iferrn Prof. Dr 
Gehring. WürZburg. gilJlZ herzl,ch. 

3	 rrau Dr Tarkkanen und Herrn Dr. Beckers. Mönchen· 
gLadbach. danke ,ch rechl heTzlich (Or die Mllh~re beI der 
Enlwlckh.llig dieses N;'Ichwcisverfnhrens, 

eventuell aullretenden Mischflorabil­
dung bei dem angeführten Auslrichver­
fahren zu überprüfen, wurden die Spei­
chelproben in einem Mikrobiologi­
schen Labor nach dem Plattengußver­
fahren und nach der Mikromethode 
untersucht2. Ebenfalls wurde bei eini­
gen Proben versucht, eine Einordnung 
nach dem Dentokult System zu fmden. 
Diese Einordnung erfolgte im Labor 
unter dem Mikroskop unter Berücksich­
tigung auftretender Mischflorabildung 
im Hemmhof der Bacitracintablette. 
Diese Untersuchung (vgl. Tabelle 1) 
zeigte eme gute Genauigkeit des 
3-ÖSen-Strich-Verfahrens, so daß davon 
ausgegangen werden kann, daß ern 
eventuell vorhandener Anteil all MIsch­
flora das Ergebms nicht beemträchtigt, 
auf keinen Fall aber zu therapeutischen 
Nachteilen für den Patienten führt. 

Bel der Anwendung des 3-Ösen-Strl­
ches zur Bestimmung der Laktobazil­
lenzahl finden sich kaum Abweichun­
gen, entsprechend der guten SelektIVi­
tät des Streptokokkus-Mitis Agars für 
LaktobazillenJ. 

Das von mir beschriebene Nachweis­
verfahren gestaltet es, auf einfache und 
kostengünstige Weise einen guten An-
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Die neue Dimension in der 8<.UX
Schienentechnik HART-WEICHE DOPPELSCHICHTPLATIE 

r------- hart -------: 

r------ weich -----~ 

ERKOLOC - hart-weiche Doppelschicht­
platte mit komfortablem Sitz 

Weiche' Auflage' Harter, funktioneller Rücken' 
Aufbaufähig mit Autopolymerisat . Einfache Her­

ERKOLOC-Schienenmaterial braucht stellung in unseren Tiefziehgeräten . Material
nicht vorgetrocknet zu werden. muß nicht mehr vorgetrocknet werden' Ver­

schiedene Stärken . Für Therapievorschläge undK ERKODENT weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
PRÄZISION UND FORTSCHRITT zur Verfügung. 

haltspunkt über die Anzahl der Laktoba­
zillen und der Mutans-Streptokokken in 
einer Speichelprobe zu erhalten. Zu­
sammen mit einer individuellen Ana­
mnese der bisherigen Kaneserfahrung 
und der mdividuellen Ernährungssitu­
ation, kann so bei KenntnIS der entspre­
chenden Speichelparameter eine Aus­
sage zu der individuellen Kariesaktlvltät 
gemacht werden. Somit können geziel­
te prophylaktische Maßnahmen einge­
leitet werden. 
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